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Wrocław, dnia 24-01-2017r.


Pytania i odpowiedzi 
do Zapytania ofertowego nr ZAPYTANIE  OFERTOWE 01/01/2017/1.5.1A na dostawę fabrycznie nowego urządzenia – Termocykler (1szt.).


1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przedłożenie do oferty specyfikacji technicznej urządzenia w języku angielskim, potwierdzającej spełnienie minimalnych parametrów techniczno-funkcjonalnych urządzenia, określonych w punkcie  II.1 Zapytania ofertowego 01/01/2017/1.5.1A - Zakres zamówienia – specyfikacja techniczno-funkcjonalna urządzenia.

Odp. W odpowiedzi na Państwa zapytanie pragnę poinformować, że wszelka dokumentacja do oferty oraz do  urządzenia musi być w języku polskim.

2. Czy Zamawiający zaakceptuje dostawę wraz z przedmiotem zamówienia instrukcji obsługi w języku angielskim?

	Odp. W odpowiedzi na Państwa zapytanie pragnę poinformować, że wszelka dokumentacja do oferty oraz do  urządzenia musi być w języku polskim.
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